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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Влагомер «ФАУНА-АМ» представляет собой микропроцессорный прибор, предназначен-

ный для измерения влажности (массовой доли влаги) зерновых, зернобобовых, масличных
культур и семян трав, а также продуктов их переработки. Влагомер используется при сушке
уборке и хранении, а также при переработке культур на предприятиях, где необходим экспресс-
анализ влажности отобранных проб.

Влагомер может применяться для измерения влажности других культур и сыпучих ве-
ществ при их дополнительной (индивидуальной) градуировке.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерений влажности, %
- зерновых и зернобобовых культур от 7,0 до 30,0;
- масличных культур от 4,0 до 28,0;
- продуктов переработки от 7,0 до 16,0;
- семян трав от 6,0 до 18,0.

(См. приложение).
Пределы допускаемой абсолютной погрешности влагомера, %
в диапазоне от 4 до 17 % включительно ± 1,0;
В диапазоне свыше 17 до 30 % ± 1,5.
Ручная коррекция показаний влажности, % ± 4,0.
Время единичного измерения, с, не более 12.
Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур, 0С от 5 до 40.
Автоматическое усреднение последовательных результатов измерений от 2 до 5.
Диапазон наблюдений (контроля) температуры влагомера, 0С от 5 до 40.
Автоматическое отключение электропитания после проведения измерения через 7 с.
Объем измерительной камеры, мл 140.
Электропитание батарея  9 В.
Напряжение включения сигнализации о замене батареи, В (7,0 ± 0,2).
Габаритные размеры, мм не более 160 Х 95 Х 45
Масса, г не более 500

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Влагомер «ФАУНА - АМ» 1 шт.
Футляр 1 шт.
Совок 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЛАГОМЕРА
Влагомер (рис.1) содержит измерительную камеру 1, расположенную внутри верхней

части корпуса 2. В исходном состоянии камера закрыта совком 3. В нижней части корпуса вла-
гомера расположены отсек с батарейкой электропитания, измерительное устройство с дисплеем
4 и кнопками управления 5.

Во влагомере использован диэлькометрический метод измерения, основанный на зави-
симости величины диэлектрической проницаемости культур от их влажности.
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При измерениях диэлектрическая проницаемость культуры преобразуются с помощью
измерительного устройства в значение влажности, которое отображается на дисплее. В резуль-
тат измерения автоматически вводится поправка, учитывающая температуру культуры.

Выключение влагомера происходит автоматически через 7 с. после включения.

Рис. 1. Общий вид влагомера:
1- измерительная камера; 2 - корпус; 3 - совок;

4 - дисплей; 5 – кнопки управления.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
5.1. Подготовка к работе
Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством

и установите батарею питания.
Извлечь совок из измерительной камеры и убедиться, что камера пустая, сухая, и чистая.

При необходимости протереть камеру мягкой сухой тканью.
Нажать и удерживать кнопку « » (включение). При этом на дисплее появится изо-

бражение: в верхней строке – «Влагомер», в нижней - «ФАУНА-АМ» (тип влагомера), «Б» (ба-
тарея) и линейный индикатор заряда батареи. Три символа «***» на индикаторе соответствуют
напряжению 9 В, три символа «ООО» - 7 В, предупреждающие о необходимости замены бата-
реи питания при первой возможности.

Внимание.
Если при нажатии на кнопку « » изображение не появится, то замените батарею пи-

тания.
Отпустить кнопку « », при этом на дисплее появится изображение: в верхней строке

название последний раз измеряемой культуры, например, «Рожь» в нижней строке шесть по-
следовательно исчезающих символов «…▓ ▓ ▓ ». С исчезновением последнего символа на
дисплее в нижней строке появится значение температуры в °С, в верхней строке «Влажность» и
символы «<<<», обозначающие выход за нижний предел измерений.

Через 7 с. влагомер автоматически выключится.
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5.2. Измерение влажности
Взять влагомер в руки и извлечь совок из измерительной камеры.
Если перед измерением влагомер и проба контролируемой культуры находились в кли-

матических условиях, отличающихся от условий измерений, то необходимо выдержать влаго-
мер и пробу в этих условиях не менее 1 ч.

Кратковременным нажатием на кнопку « » войти в режим выбора культуры. На дис-
плее появится название последний раз контролировавшейся культуры.

Для выбора другой культуры необходимо за время исчезновения на дисплее символов
«…▓ ▓ ▓ » кратковременными нажатиями на кнопку«▲» или «▼» установить название тре-
буемой культуры. Через 7 с. влагомер автоматически выключится.

Очистить контролируемую культуру от сорных примесей и повреждённых зёрен, чтобы
проба максимально хорошо отражала качество контролируемой культуры.

Равномерно, (без уплотнения и встряхивания) в течение 3-5 с. засыпать совком зерно в
измерительную камеру до краёв.

Нажать на кнопку « » и снять показания влажности контролируемой культуры. Через
7с. влагомер автоматически выключится.

Внимание:
Рекомендуется сделать несколько пробных (тренировочных) измерений. Сходимость

(разброс) результатов измерений не должна превышать ± 0,5 %.
Внимание:
1. При повторных измерениях той же культуры  процедуру установки названия не про-

водить.
2. После каждого включения влагомера процедура  измерения длится 7 с., после чего вла-

гомер автоматически выключается.
3. Если влажность контролируемой культуры ниже или выше пределов диапазона изме-

рений, то на дисплее высвечиваются символы, соответственно, «<<<<<» или «>>>>>».
4. После каждого измерения необходимо освободить измерительную камеру и очистить

её кисточкой или мягкой сухой тканью.

5.3. Измерение влажности с усреднением по 2 - 5 результатам измерений
Для получения более достоверных результатов измерений влажности, особенно в круп-

ной партии культуры, измерения проводить в разных частях партии в режиме автоматического
усреднения результатов.

Чтобы войти в режим усреднения необходимо кратковременно нажать кнопку « » и за
время исчезновения на дисплее символов «…▓ ▓ ▓ » кратковременно нажать кнопку « », при
этом на дисплее в верхней строке появится символ «С1», а влагомер войдет в режим усредне-
ния. Через 7 с. влагомер автоматически выключится.

При измерении влажности в режиме усреднения по 2 - 5 измерениям производят засыпку
контролируемой культуры в измерительную камеру необходимое количество раз.

При работе в режиме усреднения на дисплее присутствует символ «С» с изменяющейся
цифрой от 1 до 5, обозначающей порядковый номер измерения. Если измерять более пяти раз
подряд, то порядковый номер 5 сохраняется, а результат измерений исчисляется по последним
пяти измерениям.

Чтобы выйти из режима усреднения результатов измерений необходимо кратковременно
нажать кнопку « » и за время исчезновения на дисплее символов «…▓ ▓ ▓ » кратковременно
нажать кнопку « », при этом на дисплее в нижней строке исчезнет символ «С1», а влагомер
войдет в режим одноразовых измерений. Через 7 с. влагомер автоматически выключится.

5.4. Измерение влажности по шкале условных единиц
Для измерения влажности культур, не вошедших в перечень заводской градуировки вла-

гомера, войти в режим выбора требуемой культуры (См. п. 5.2.) и кратковременным нажатием
кнопок «▲» или «▼» установить вместо названия последний раз контролировавшейся культу-
ры режим «Шкала». Через 7 с. влагомер автоматически выключится.



5

Измерить влажность контролируемой культуры в единицах «Шкалы» на влагомере и
параллельно стандартизированным методом, (например, с помощью сушильного шкафа СЭШ -
3М). По каждой культуре провести 3-5 измерений, охватывающих интересующий диапазон из-
мерений.

По результатам измерений построить график в координатах единицы «Шкалы» - влаж-
ность (%), определенная стандартизированным методом.

Используя график, составить таблицу значений влажности контролируемой культуры и
соответствующих им значений ед. «Шкалы» влагомера.

С помощью полученных таблицы или графика можно измерять влажность культур не
вошедших в перечень заводской калибровки влагомера.

Примечание.
Погрешность измерений по «Шкале» метрологическими характеристиками влагомера

не нормируется.

5.5. Корректировка результатов измерений.
Для компенсации влияния внешних воздействующих факторов на точность измерений

обусловленных натурой, сорностью, сортом, заражённостью, сроками и технологией заготовки
культуры, калибровку влагомера корректируют до совпадения с результатами измерения влаж-
ности прямыми методами измерений, например, с помощью сушильного шкафа СЭШ-3М.

Для входа в режим коррекции необходимо войти в режим выбора культуры (См. п. 5.2.)
и за время исчезновения на дисплее символов «…▓ ▓ ▓» нажать кнопку « » второй раз. При
этом на дисплее в нижней строке появится слово «Коррекция» и величина коррекции «0,0%».
Кратковременно нажимая кнопки «▲» или «▼», за время исчезновения на дисплее символов
«…▓ ▓ ▓» внести изменения в показания влагоме ра на 0,2 % при каждом нажатии в сторону
увеличения или уменьшения величины необходимой корректировки заводской калибровки. Че-
рез 7 с. влагомер автоматически выключится.

Внимание:
1. В режиме коррекции проводятся как одноразовые измерения, так и с усреднением ре-

зультатов измерений (См. п. 5.3.).
2. При наличии введенной коррекции заводской калибровки в показания влагомера при из-

мерениях на дисплей выводится символ «К» (для памяти).
3. Коррекция вводится индивидуально по каждой культуре, заносится в «память» вла-

гомера и сохраняется до возврата к заводской калибровке.
4. Вводить коррекцию не допускается, если на дисплее влагомера в режиме измерения

светятся символы «<<<<<» или «>>>>>».
Для отмены режима коррекции необходимо войти в режим коррекции и кратковременно

нажимая кнопки «▲» или «▼» внести изменения в величину корректировки до показаний
«0,0%». При этом влагомер вернется к заводской калибровке, а символ «К» исчезнет из показа-
ний дисплея при измерениях. Через 7 с. влагомер автоматически выключится.

Для выхода из режима установки коррекции, достаточно повторно нажать кнопку « ».

6. УКАЗАНИЕ МЕР ПО СНИЖЕНИЮ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Защитить влагомер от попадания влаги.
Очистить контролируемую пробу от сорных примесей и поврежденных зерен в соответ-

ствии с нормами качества культур.
Не уплотнять культуру в измерительной камере.
Измерение проводить в режиме усреднения результатов.
Измерения проводить при температуре воздуха (20 ± 5) 0С.
После каждого измерения очистить измерительную камеру кисточкой или мягкой сухой

тканью.
Провести у изготовителя индивидуальную градуировку влагомера на культуре потреби-

теля по отдельному заказу.
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Ввести корректировку результатов измерений, если результаты измерений влагомера от-
личаются от результатов, полученных стандартизованным методом.

Не хранить влагомер во влажных и пыльных местах, не оставлять на длительное время
при температуре ниже 5 0С и выше 45 0С, а также "на солнце".

При длительных перерывах в эксплуатации удалять батарейку.

7. ПОВЕРКА ВЛАГОМЕРА
Запрещается использование влагомера без поверки для измерений в сфере государствен-

ного регулирования обеспечения единства измерений.
Поверку влагомера проводят органы метрологической службы в соответствии с

Р 50.2.042-2004 «Рекомендации по метрологии. ГСИ. Влагомеры зерна и продуктов его перера-
ботки диэлькометрические. Методика поверки.» в процессе эксплуатации и хранения с перио-
дичностью один раз в год, а также после ремонта.

Сведения о поверке влагомера заносят в таблицу.
Таблица

Дата поверки Результат поверки
(годен, не годен)

Подпись и клеймо представи-
теля поверочного органа.

Примечание.
При выпуске из производства влагомер подвергается метрологической калибровке мет-

рологической службой предприятия в соответствие с Р 50.2.042-2004.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Упакованный влагомер должен храниться в закрытом помещении при температуре от

5°С до 45 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Воздействие осадков, агрессивных сред и т.п. при хранении и транспортировании не до-

пускается.
Транспортировать влагомер в упаковке можно любым видом транспорта при условии

перевозки в закрытых вагонах, трюмах и крытых кузовах автомобилей.
При длительном хранении удалить батарейку.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу влагомера, ремонт или за-

мену купленного влагомера при обнаружении покупателем неисправности в течение 18 месяцев
со дня продажи.

Гарантия не распространяется на влагомеры:
- вышедшие из строя из-за неправильных условий хранения, транспортирования или

эксплуатации;
- при наличии механических повреждений или некомплектности влагомера, при прове-

дении самостоятельного ремонта влагомера пользователем.
По окончании гарантийного срока осуществляется платный ремонт влагомера предпри-

ятием-изготовителем.

10. УТИЛИЗАЦИЯ
Специальных мер для утилизации материалов и комплектующих элементов, входящих в

состав влагомера, не требуется, так как в них отсутствуют вещества вредные для человека и ок-
ружающей среды.
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11. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
11.1. При отказе в работе в период гарантийных обязательств пользователь составляет

акт о необходимости ремонта и отправки влагомера предприятию-изготовителю.
11.2. Акт и неисправный влагомер направляют по адресу:
ООО фирма «Лепта», 142290, Московская обл., г. Пущино, а/я 1656
Т/факс: (4967) 73-52-72, тел.: (4967) 73-24-93, (916) 734-46-65
E-mail: sale@agrolepta.ru, info@agrolepta.ru
Интернет: https://www.agrolepta.ru

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Влагомер «ФАУНА-АМ» Зав. №
Дата выпуска __________________________
Представитель ОТК
Представитель МС
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандар-
тов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Приложение
Таблица диапазонов измерений влажности культур

По заказу потребителя перечень культур (сыпу-
чих веществ) может быть заменен другими ви-
дами, а диапазоны измерений смещены в сторону
минимального и (или) максимального предела из-
мерений.

Культура
Диапазон измерения

влажности, %
от до

Пшеница - М 5,0 36,0
Пшеница - Т 5,0 31,5
Ячмень 5,0 37,0
Рожь 5,0 31,0
Овес 6,0 34,0
Просо 5,5 31,0
Гречиха 5,0 36,0
Горох 5,0 40,0
Кукуруза 5,5 37,0
Рис 5,0 32,0
Подсолнечник 4,0 35,0
Рапс 4,0 27,0
Тритикале 9,0 32,0
Соя 8,5 32,0
Лен 4,0 22,0
Клевер 5,0 28,0
Горчица 8,0 30,0
Крупа гречневая 5,0 16,0
Крупа пшено 5,0 20,5
Шкала 0,1 20,0 (уе)
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