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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
1.1 Перед эксплуатацией изделия следует внимательно ознакомиться с 

руководством по его эксплуатации. 

1.2 Формуляр должен постоянно находиться с изделием. 

1.3 Формуляр служит для систематической записи в нем сведений о ра-

боте изделия, неисправностях, их устранении и других сведений, характе-

ризующих техническое состояние изделия. 

1.4 При записи в формуляре не допускаются записи карандашом, смы-

вающимися чернилами и подчистки. 

1.5 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом 

записана новая, которую заверяет ответственное лицо. 

1.6 После подписи проставляют фамилию ответственного лица (вместо 

подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя). 
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2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
2.1 Наименование изделия :             Станция метеорологическая М-49М       

2.2 Дата изготовления__________________________________________ 

2.3 Наименование изготовителя: _________  

_____________________________________________ 

2.4 Адрес: _____________ 

2.5 Заводской №_______________________________________________ 

2.6 Сведения о сертификате: 

Сертификат об утверждении типа СИ №___________________________ 

Действителен до “____”_______________г. 

выдан_______________ГОССТАНДАРТ РОССИИ__________________ 
наименование органа, выдавшего сертификат 

 и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений  под 

№_______________________и допущен к применению в Российской Феде-

рации. 
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

3.1 Диапазоны измерения: 

скорости ветра, м/с                                                                        от 1,5 до 60; 

направления ветра, градусы                                                          от 0 до 360; 

атмосферного давления, мм рт. ст.                                           от 300 до 800; 

температуры воздуха, ºС                                                    от минус 50 до 50; 

относительной влажности воздуха, %                                         от 30 до 98. 

3.2 Пределы допускаемой погрешности не более: 

для канала измерения скорости ветра, м/с                            ±(0,5 + 0,05V), 

где  V – измеряемая скорость ветра; 

для канала измерения направления ветра, градусы                                ±10; 

для канала измерения атмосферного давления, мм рт. ст.                    ±1,5;    

для канала измерения температуры воздуха, ºС                                     ±0,8; 

для канала измерения относительной влажности воздуха, %                ±10. 

3.3 Питание метеорологической станции осуществляется от сети пере-

менного тока напряжением (220+22
-33) В частотой (50 ± 1) Гц; 

или от источника постоянного тока напряжением (12 ± 1) В и током не 

менее 1 А. 

3.4 Мощность, потребляемая метеорологической станцией, не более: 

от сети переменного тока, Вт                                                                      35; 

от источника постоянного тока, Вт                                                             15. 

3.5 Габаритные размеры, мм, не более: 

1) датчика ветра: 

       длина                                                                                                     720; 

       ширина                                                                                                  400; 

       высота                                                                                                    695; 
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2) блока датчиков температуры и влажности: 

       длина                                                                                                     250; 

       ширина                                                                                                  210; 

       высота                                                                                                    230; 

3) пульта: 

       длина                                                                                                     260; 

       ширина                                                                                                  210; 

       высота                                                                                                   140. 

3.6 Масса, кг, не более: 

датчика ветра                                                                                                6,2; 

блока датчиков температуры и влажности                                                3,5;  

пульта с датчиком давления                                                                          5; 

полного комплекта с двумя кабелями длиной не более 100 м                 37. 

3.7 Порог чувствительности датчика ветра, м/с, не более: 

по скорости ветра                                                                                         0,8; 

по направлению ветра                                                                                 1,2. 

3.8 Дисбаланс флюгарки датчика ветра не более                                    45º. 

3.9 Рассогласованность датчика ветра и пульта по направлению           не 

более ± 6 º. 

3.10 Пульт работоспособен при температуре окружающего воздуха      от 

5 до 40 ºС и относительной влажности до 80 %. 

3.11 Датчик ветра работоспособен при температуре окружающего воз-

духа от минус 50 до 50 ºС и относительной влажности до 98 %. 

3.12 Датчик давления работоспособен при температуре окружающего 

воздуха  от 5 до 40 ºС и относительной влажности до 80 %. 
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3.13 Блок датчиков температуры и влажности работоспособен при тем-

пературе от минус 50 до 50 ºС  при  измерении  температуры  и от 5 до 40 ºС 

при измерении относительной влажности до 98 %. 

3.14 Метеорологическая станция имеет цифровой выход и возможность 

сохранения результатов измерения на компьютер через  интерфейс RS-232. 

3.15 Средний срок службы метеорологической станции до списания     

8 лет. 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

4.1 Комплект поставки метеостанции М-49М должен соответствовать 

указанному в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Обозначение изделия Наименование изделия 
Коли-
чество 

Заво-
дской 
номер

Примечание 

ЯИКТ.408715.001 Блок датчиков 
температуры и 
влажности 

1 
  

ЯИКТ.416311.001ЗИВедомость 
ЗИП 1 экз.   

ЯИКТ.416311.001РЭ Руководство по 
эксплуатации 1 экз.   

ЯИКТ.416311.001ФО Формуляр 1 экз.   
ЯИКТ.468364.008 Пульт с датчи-

ком давления 1   

ЯИКТ.685631.005 Кабель 1   
Приложение А (Руко-
водство по эксплуата-
ции 
ЯИКТ.416311.001РЭ) 

Методика по-
верки  

 Поставляется отдель-
но по требованию по-
требителя 

Л82.788.004 Датчик ветра 1   
Л84.073.001 Комплект по-

верочных при-
способлений 

 
 Поставляется отдель-

но по требованию по-
требителя 

Л86.644.066 Кабель 1   
 Компакт диск 

1 
 Рабочая и технологи-

ческая программы 
связи с компьютером 

 Комплект ЗИП 1 
компл 

 Согласно 
ЯИКТ.416311.001ЗИ 
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5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ; 
 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 
5.1 Срок службы метеостанции до списания не менее 8 лет. 

5.2 Завод-изготовитель гарантирует соответствие метеостанции требо-

ваниям технических условий при соблюдении потребителем условий экс-

плуатации, транспортирования и хранения. 

5.3 Гарантийный срок эксплуатации 18 мес. с момента ввода метео-

станции в эксплуатацию. 

5.4 Гарантийный срок хранения 6 мес. с момента изготовления. 
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6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

6.1 Метеостанция М-49М ЯИКТ.416311.001 №_____________________ 
                                                                                                                                                              заводской номер 

 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями го-

сударственных стандартов, действующей технической документацией и 

признан годной для эксплуатации. 

 

                                                                                   Начальник ОТК 
 

М.П._________________                     ____________________________ 
                             личная подпись                                                                                  расшифровка подписи 

 
 
 
        _____________________ 
                             год,  месяц, число      
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ 

 

7.1 Метеостанция М-49М ЯИКТ.416311.001 №_____________________ 
                                                                                                                                                              заводской номер 

соответствует методике поверки (приложение А к руководству по эксплуата-

ции ЯИКТ.416311.001РЭ) и признана годной для эксплуатации. 

Дата поверки_____________________________ 

                                                                                      М.П. 

Поверитель_______________________________ 
подпись 
 
Межповерочный интервал один раз в год. 

Производится на заводе-изготовителе. 

 

 

 

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

8.1 Метеостанция М-49М ЯИКТ.416311.001 №_____________________ 
                                                                                                                                                              заводской номер       

упакована согласно требованиям, предусмотренным в действующей техниче-

ской документации. 

 

__________________   _________________  _______________________ 
                      должность                                  личная подпись                                  расшифровка подписи 

 

______________________ 
             год, месяц, число 
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9 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

9.1 Метеорологическая станция вреда окружающей природной среде, 

здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транс-

портировании, эксплуатации и утилизации не приносит. 
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10 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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11 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

11.1 Учет технического обслуживания 

     (регламентные и профилактические работы) 

Дата 
Вид технического 
обслуживания 

 (поверки) 

Замечания о  
техническом 
 состоянии 

Должность, фамилия и 
подпись ответственного 

лица 
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Дата 
Вид технического 
обслуживания 

 (поверки) 

Замечания о  
техническом 
 состоянии 

Должность, фамилия и 
подпись ответственного 

лица 
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11.2 Сведения о рекламациях 

При возникновении отказа метеостанции в период гарантийного срока 

необходимо сообщить на завод-изготовитель: 

1. Заводской номер метеостанции. 

2. Точную дату изготовления. 

3. Описать дефект и условия эксплуатации при которых произошел 

отказ. 

Учет рекламаций производится по следующей форме. 
Дата и но-
мер рекла-
мационно-
го акта 

Причина и характер 
 неисправности 

Дата восстановле-
ния или замены 
неисправного из-

делия 

Подпись лица, 
ответственного за 
устранение неис-

правности 
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12 ХРАНЕНИЕ 
12.1 Метеорологическая станция должна храниться в сухом, отапли-

ваемом и проветриваемом помещении при температуре от 10 до 35 °С и от-

носительной влажности не более 80 %. 

В помещении не должно быть паров кислот или других едких летучих 

веществ, вызывающих коррозию деталей и узлов изделия. 
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Лист регистрации изменений 

 
Номера листов (страниц) 

Изм Изме-
ненных 

Заме-
ненных Новых Изъятых

Всего 
листов 

(страниц) 
в докум. 

№ 
 докум. 

Входящий № 
сопроводи-
тельного до-
кум и дата 

Подп. Дата 
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